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STANOVISKO  
 

 KOMISE  PRO  POSUZOVÁNÍ  ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH  

ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH  

ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

  

ZE  DNE  15. ČERVNA 2023  

 

 

Přístroj: SKIAGRAFICKÝ RTG (CENTRÁLNÍ RDG ODD.) 
              – OBNOVA 

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha 

Žadatel: Fakultní nemocnice Bulovka 
 

Adresa: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 

 

Stanovisko komise:  DOPORUČENO 

(hlasování: 13 hlasů pro, 0 hlasů proti)    

  

Podpis předsedy komise                                   
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doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA 

               předseda komise  



 
 

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1 
tel./fax: +420 224 972 414, e-mail: lubos.studnicka@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odůvodnění:  
 
Fakultní nemocnice Bulovka žádá o schválení obnovy skiaskopicko-
skiagrafického rentgenového systému určeného pro centrální pracoviště RDG. 
Přístroj nahradí stávající RTG Mecall Eidos 439 (S3-3049) z roku 2015, který 
se s ohledem na jeho vytížení blíží konci své životnosti. Přístroj je určen pro 
provoz všech klinik a oddělení FNB – včetně všech částí KOC, kde nedílnou 
součástí péče je provádění přesných a kvalitních diagnostických vyšetření. 
 
Obnova přístrojového vybavení v oblasti skiagrafie a skiaskopie-skiagrafie ve 
FNB je nezbytná pro zachování rozsahu péče o pacienty. Stávající přístroj je 
v provozu od roku 2015 a je na konci své životnosti. Přístroj je tak nutné 
nahradit, aby byla zachována kapacita RTG snímkování pacientů FN Bulovka.  
 
S ohledem na plánované vyhlášení výzvy na podporu onkologické péče z NPO 
a nutnost předložení stanoviska PK MZ, jakožto povinné přílohy žádosti, žádá 
FNB o schválení obnovy s tím, že pořízení přístroje proběhne v roce 2025.  
  
Na přístroji bylo provedeno v roce 2022  53 vylučovacích urografií  
a cystouretrografií, 226 polykacích aktů jícnu, 26 pasáží GIT kontrastní látkou, 
33 defekografií a vyšetření rekta, 13 nástřiků žaludeční sondy či gastrostomie, 
10 desinvaginací ileocékálního přechodu v celkové anestezii u dětských 
pacientů.  Vlastnosti nových skiagrafických přístrojů musí odpovídat zejména 
jejich využití podle umístění. RTG umístěný na centrálním pracovišti RDG je 
určen pro provádění desinvaginací u pacientů dětského oddělení a dále 
vyšetření defekografie pacientů chirurgické kliniky, nástřiky drenů u pacientů 
s nádory krku a dutiny ústní, pro snímkování polykacího traktu, stejně jako pro 
akutní pacienty ORL oddělení s překážkou v jícnu. 
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