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Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1 
tel./fax: +420 224 972 414, e-mail: lubos.studnicka@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odůvodnění:  
 
Masarykův onkologický ústav je státní příspěvkovou organizací – zdravotnické 
pracoviště s úzkou specializací na onkologická onemocnění. MOÚ je 
poskytovatelem zdravotní péče, která je celým svým spektrem zaměřena na 
diagnostiku, léčbu onkologických onemocnění, jejich prevenci a výzkum. Jeho 
spádovou oblastí v určitých oblastech superspecializované péče je celá Česká 
republika, je garantem eurokompatibilní koncepce onkologie pro OECI 
(Organisation of European Cancer Institutes) a EC (European Commision), na 
národní úrovni garantem organizačních a inovačních činností s celostátním 
dopadem. Jako historicky a také v současnosti největší komplexní onkologické 
centrum poskytuje všestrannou péči pacientům se solidními nádorovými 
onemocněními se zvláštním zřetelem na karcinom prsu, kolorekta, melanom, 
gynekologické nádory a sarkomy. 
 
Záměrem MOÚ je pořízení jednoho kusu kamery SPECT/CT za účelem udržení 
úrovně či zlepšení prováděných diagnostických vyšetření v prevenci a léčbě 
rakoviny. Jedná se o novou kameru, která je obměnou SPECT/CT systému 
AnyScan SC provozovaného od roku 2012.  
 
Hlavním důvodem pořízení nové kamery SPECT/CT je nedostatečné zabezpečení 
všech potřebných SPECT/CT výkonů stávajícím přístrojovým vybavením. Kamera 
zajišťující veškerou požadovanou funkčnost byla vyřazena z provozu. Hybridní 
SPECT/CT z roku 2012 vykazuje nezdůvodnitelné artefakty v CT zobrazení. 
Nepodporuje některá dynamická CT zobrazení.  
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