Priloha €. 1a: Formulare Zadosti o schvaleni a zafazeni hového pristroje

Kategorie I:

Obnova stavajiciho pftistroje identického typu ve stejném misté a provozovaného stejnym

poskytovatelem

Zadatel 1 Zadatel Krajskd nemocnice Liberec, a.s.
2 IC 27283933
3 Zfizovatel Liberecky kraj
4 Adresa Husova 357/10, 460 01 Liberec
5 Statutdrni zastupce I
6 Telefon s
7 E-mail I
P¥istroj 8 Typ pfistroje CT simulator
9 Technicka specifikace - CT simulator pro konvencni

akvizice obraz(

- primér gantry min. 80 cm, FOV
min. 60 cm

- min. 32 rekonstruovanych fezi na
jednu rotaci

- stll s nosnosti min. 200 kg

- systém pohyblivych laserovych
zamérovacul pro virtudlni simulaci

- konzole pro virtudlni simulaci

Pozn.: Detailni poZadavky jsou uvedeny v
priloze ¢.2




10 Vyrobce Canon, Philips, Siemens

11 Ugel provozu Pracovisté disponuje 2 modernimi
linearnimi urychlovaci z roku 2016.
Pro jejich plné a kvalitni vyuziti

v |é¢bé nemocnych se zhoubnymi
novotvary je nutny kvalitni pFistroj
pro pripravu ozarovacich plang.

12 Zivotnost min. 8 let
Potireba 13 Vyuziti u poskytovatele Péce o ambulantni i hospitalizované
pacienty

Provoz v pracovnich dnech
jednosménny 8:00 az 15:00 hod.

14 Navaznost na obory Uzce s klinickou onkologii

Dale s dalSimi obory dle spektra
zakladnich onkologickych diagnéz u
nemocnych indikovanych k |écbé

zarenim
15 Soucast specializovaného Ano, instalovano v ramci radiacni
centra onkologie Komplexniho

onkologického centra

16 Vzdalenost od stejnych Vice nez 50 km, nejblizsi pfistroje
pristrojl v okoli tohoto U&elu — Hradec Kralové, Usti
nad Labem, Praha, Ji¢in (pouze
kobaltovy ozarovac)

Ze vzdalenych lokalit dojezdova
vzdalenost 1 hod. autem, sanitou,
vice nez 2 hodiny hromadnou
dopravou s nutnymi prestupy




17 Spadova oblast, populace Pfesahuje hranice Libereckého
kraje, cca 450 000 obyvatel
Naklady 18 Sumarni platby ZP v 4.546.000,-
na provoz uplynulém roce
19 Sumadrni platby ZP za 9.622.000,-
posledni 3 roky
20 Primérny mésicni naklad 267.278,-
pro ZP
21 Pocet vykonUl/mésic 182 (v roce 2018)
22 Pocet oSetfenych pojisténct | 99 (v roce 2018)
za mésic
23 Naklady ZP na jedno 2081,5,-
vySetfeni
Pozn.: Nejsou kalkulovany ndaklady na
elektrické energie, vody na chlazeni, servis
pravidelny preventivni i v pfipadé poruch,
cena nahradnich dild, platby firmé
provadéjici zkousky dlouhodobé stability
kazdorocné.
24 Naklady ZP na jednoho 2301,-
pojisténce
Pozn.: Nejsou kalkulovany naklady na
elektrické energie, vody na chlazeni, servis
pravidelny preventivni i v pfipadé poruch,
cena nahradnich dild, platby firmé
provadéjici zkousky dlouhodobé stability
kazdorocné.
26 Smlouvy se ZP Se vSemi
Pofizovaci | 27 Nakupni cena 15.100.000,- bez DPH




cena
28 Rocni naklady na servis 800.000,- bez DPH

29 Ostatni nezbytné naklady 150.000,- nutné stavebné technické
Upravy (podlahova krytina, vymalba,
a dalsi provozni Upravy)

30 Rocni naklady na spotfebni cca 50.000,-
material
31 Zpusob financovani Zdroje akciondr( a vlastni zdroje
32 Vysledky prizkumu Dodani nového pfistroje.
trhu/poptavkového fizeni V soucasnosti se jiz samostatné RTG

simuldtory nevyrabéji a béiné je
vyuzivano CT simulator

Persondlni | 33 Dedikovany personal pro ANO
zajisténi provoz pristroje
34 Je nezbytné navyseni NE

personalni kapacity?

35 Je nezbytna rekvalifikace NE
personalu?

Prohlasuji, Ze uvedené udaje jsou pravdivé, Gplné a nic neni zamlceno.
V: Liberci
dne: podpis osoby opravnéné jednat za Zadatele

Nedilnou soucasti této zadosti je Pfiloha: studie proveditelnosti, kterou vyhotovi Zadatel

Zadost véetné povinné prilohy se zasild vpisemné formé na adresu: Ministerstvo
zdravotnictvi CR, Odbor zdravotnich sluieb, Ing. | NI Pa'ackého nim. 4
128 01 Praha 2 nebo datovou schrankou a soucasné i elektronicky na e-mail:




